Avaliação do ponto efetivo de medida em câmaras de ionização cilíndricas usadas em feixes de elétrons com energias entre 6 e 20 MeV by Araujo, Margareth Maria de
' -- -·· \' 
u_J(._.,L' ' t'-
r-- . , . \ '· 
" ' 
,,) \ ·. ' ' 
'(_c. \• 
" _j ~· ,. 
L.\' ~ ./ 
AVALIAÇIO DO PONTO EFETIVO DE MEDIDA EM CIMAIAS DE 
IONIZAÇIO CIL!NDRICAS USADAS EM FEIXES DE EL~TRONS 
COM ENERGIAS ENTRE 6 E 20 MeV 
• 
MARGARETH MARIA DE ARAUJO 
• 
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA, Ph.D. 
ORIENTADOR 
--
TESE APRESENTADA AO INSTITUTO DE ·F!SICA "GLEB 
WATAGHIN" DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 
COMO PARTE DOS REQUISITOS pUA OBUNÇIO DO GRAU DE 







-A minha mãe Maria de Lourdes e 
aos meus irmãos 
AGRADECIMENTOS . 
Ao Dr, Ca:I'los Eduardo de Almeida, pela sugestão e oT'ientação 
desta tese. 
A Eugênio Roberto Ceaatti, pelas discussões, sugestões, lei 
tura crÍ-tica do original e aÕZaboração durante todo o desenrolar 
deste trabalho. 
A Carlos Ma~t, pela co-orientação, sugestões, discussões 
sugestões e leitura ar~tica de todo o ~odelo teórico, e em espe 
cial pela amizade e o estúnulo. 
Ao Departamento de Metrologia do Instituto de Radioproteção 
e Dosimetria, pelo apoio técnico na utilização do equipamento de 
medida e a todos os colegas, em especial a Téogenes Augusto da 
Silva, Evandro ·J. Pires, ·Roberto T. Mendonça, Isis Ferreira Lim~ 
Luiz Tauhata, Léa C, Freitas e Renat~ Di Prinzio. 
A Luis Antonio Reis dO Centro Brasileiro de Pesquisas FÍ-si-
cas, pelo carinho, amizade e a grande aJuda prestada na efetua I 
ção dos cálculos computacionais. 
A Evaldb F. Simões petas facilidades do uso do camputador1 
sem o qual·não seria possivel a realização dos calaulos compu~ 
tacionais . . 
Ao Dr. Peter Almond, pelas sugest8es dadas na utitizaçSo / 
• 
das eâmaras o 
Ao Instituto Nacional do Câneer do Rio de Janeiro (RJ), P!!.. 
la cessão de suas instalações, possibilitando a obtenção dos 
dados experimentais, em especial a Pedro Paulo Pereira Junior, 
Joel Francisco Gonçalves e Sonia G, Ceaatti, 
A Gilda Santiago, pela paciência e bom humor que dedicou 
na correção do po.rtuguês o 
A Helenamaria Lobato~ pela dedicaçéio dispensada na progra~ 
maçáo e na elaboraçéio dos arquivos do formatador de texto, 
A Suzaria Cristina da S, Dias e Nei Paiva pela confeeyãb das 
figuras e gráficos, 
Ao Instituto de RadiproteçãO e Dosimetria , pela possibili-
dade ofereeida na realização deste trabalho. 
A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)~ pelos cursos 
-iG· e em especial a JÚlio Cesar HadJ.er Neto e José Belland-z.~ pela op~ 
tunidade a mim confiada. 
A Josely Nunes Vilela~ pela amizade e estimulo, 
Ao CNPq e ,CNEN~ pelo auxí:Zio conaedi_do. 
Dedico este trabalho a Helenamaria e a Gilda~ pelo apoio~ i~ 




Quando câmaras de ionização são usadas em feixes de elétrons 
de alta energia uma p~rturbação no fluxo de elêtrons é 
introduzida no meio. Tem-se observado em muitos experimentos que 
a resposta da câmara correlaciona o fluxo de elétrons no ponto 
~fetivo de medida deslocado do centro geométrico da cavidade da 
câmara. Tal deslocamento é definido como~ sendo o deslocamento 
radial· 
O deslocamento radial foi determinado em um simulador de água 
com um feixe de elétrons 
utilizando-se três câmaras de 
com energias entre 6 e .20 Me V, 
i-onização cilÍndricas comerciais 
com diâmetros internos variando entre 3,5 e 9,0 mm. 
As câmaras foram irradiadas com seu eixo principal 




de 300. V foi aJllicada às 
em ambas as ~claridades, 
câmaras. As medidas foram 
tomando-se a média das 
Verificou-se que, com o aumento da profundidade ~~ simulador, 
o deslocamento radial permanece constante para o feixe de 8,9 
MeV, aumenta para o de 12,6 MeV e diminue para os f~ixes de 1 6. 8 
• e 19,7 MeV. 




efetivo de medida, baseado na teoria de ·espalhamento 
de F.ermi-Eyges 
para um feixe 
e no formalismo desenvolvido por Jette 
retangular de e.létrons terapêuticos. 
Encontrou-se que o deslocamento radial permanece constante com o 
aumento da profundidade, diminue com o aumento da energia média 
do feixe incidente e é dependente com o raio da câmara. 
Os resultados experimentais e teóricos são comparados, 
encontrando-se boa concordância para oa elêtrons de 8,9 e 12,6 
MeV, enquanto que para elétrons de 16,8 e 19,7 MeV modificações 
no modelo se fazem necessárias. 
ABSTRACT 
When ionization chambers are used in high energy electrons 
beams, a disturbance of the e.lectron fl ux in medium is 
introduced. As observed in many experimenta the response should 
be correlated to the electrOn flux at the effective point of 
measurement which is generally displaced 
center of the chamber. 
from the geometrical 
The radial displacement was determined in a water phantom for 
electrons beams at energies from 6 to 20 ~eV for three commercial 
cylindrical ionization chambers of internal diameters varying 
from 3.5 to 9.0 mm. 
The chambers were irradiated with the main axis perpendicular 
to the direction of the beam. A 300 V bias voltage was 
and readings were taken with both polarities • 
applied 
• . 
It was observed tha t, with increasing depth in the water 
phantom, the radial displacement remains constant for the 8.9 MeV 
beam, it incresses for the 12.6 MeV electrons and 
those of 16.8 and ~9.7 MeV. 
decreases for 
A theoretical model was built in arder to calculate the 
displa~ement of the effective po"i n t of measurement. The 
Fermi-Eyges multiple scattering theory and a retangular beam 
formalism developed by Jette (1983) for therapeutic electron beam 
are used. It was found that the radial displacement stays 
constant with increasing depth and it decreases with increasing 
average energy of the incident beam. The model also predicts that 
the displacemnet is dependent on the cha~ber radius. 
The experimental and theoretical resulta are compared. They 
show good agreement for 8.9 and 12.6 MeV electron~ while for 
16.8 and 19.7 MeV electrons they indicate that modifications in 
the theoretical model ares necessary. 
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I - INTRODUÇXO 
O sucesso no tratamento de um tumor com elétrons de . 
alta energia de~ende da distribuiçio de dose absorvida no 
tumor e nos tecidos sadios. Se parte do tumor receber uma 
dose absorvida menor que a esperada, podem ocorrer 
recidivas. Por outro lado, tecidos sadios irradiados com 
dose absorvida superestimada· podem ser prejudicados 
(POHLIT, 1 977). 
Recomenda- Se que a dose absorvida pelo tecido 
irradiado tenha uma exatidão total de+ 5% (ICRU, 1976). 
Para medir a dose absor·vida em ·um ponto de int"eresse 
!'_, num meio material ~. insere-se neste material um 
detector, de forma que a dose absorvida em P possa ser 
determinada.por um sinal coletado no detetor (Figura I-1). 
Em condições ideais, o detector teria dimensões 
desprezlveis, de forma que s~ria possível considerar o 
centro geométrico da cavida~e contida no detector como 
sensor do fluxo de radiação. 
Consequentemente, o ponto, no material M, que 
produziria um sinal no detector seria o ponto de medida e 
este estaria localizado no ce~tro geométrico da cavidade 
do detector. 
Entretanto, na prática, estas condições ideais não se 
verificam, uMa vez que na construção dos detectores não é 
poss1vel conseguir as dimensões 
exigidas pela teoria. 
suficientemente pequenas 





um material !• irradiado 
2 
de um detector 
com elétrona. O 
detector consiste de um material sensível à radiação, i, e 
parede, ~· centrado em um ponto de interesse, ~. (ICRU, 
1972)-
3 
radiação na cavidade de ar do detector tornar-se-á 
apreciável. 
Portanto, as medidas da dose absorvida em um ponto de 
interesse no material M, realizadas com detectores reais 
são diferentes daquelas que seriam obtidas com detectores 
ideais. 
Pode-se dizer que o ponto de medida, com a introdução 
do detector, deslocou-se do centro geométrico da cavidade 
do detector para uma nova posição, e este novo ponto de 
medida pode ser então chamado de "ponto efetivo de 
medida". De fine- se este deslocamento do ponto efetivo de 
medida do cent~o geométrico da cavidade do detetor, como 
sendo o deslocamento radial, d. (Figura I-2) 
' A câmara de ionização cilíndrica é o detetor usado 
• 
para medir a dose absorvida de elétrons de alta energia, 
devido principalmente a sua precisão e exatidão (ALMOND, 
1970). 
Entretanto, alguns problemas associados ao seu uso 
possível devem ser quantificados, • dentre eles,· o 
deslocsmen~o do ponto efetivo de medida com relação ao seu 
centro geométrico. 
Este fato foi inicialmente observado e parcialmente 
avaliado por Skaggs (1949), que defirriu este ponto em uma 
dist~ncia equivalente a 0,85 do raio da c~mara, na 
do eixp da mesma (na direção da fonte de elétrons)~ 
frente 





uma câmara de ionização 
perpendicular à direção de 
incidência de um feixe de elétrons e encontraram um valor 




-" I \ 
r \ 
\ 
Pe I I 
/ -
Deslocamento do Ponto Efetivo 
geométrico, P, da • c amara 
4 
de Medida, +• 
de ionização 
cil!ndrica em um meio irradiado com elêtrons. 
• 5 
profundidade. Neste cálculos foram feitas as seguintes 
hipóteses : a) todos os elétrons que entram na cavidade 
movem-se paralelos à direção de incidência do feixe; b) o 
número de íons gerados por um elétron que atravessa o 
v. o 1 um e da • camara é proporcional a~ comprimento da corda 
percorrida por ele no volume; c) a fluência de elétrons 
na superflcie de entrada do volum~ de gis da c~mara varia 
linearmente na direção do feixe; d) o efeito do 
central é desprezado. 
e letrado 
Dutreix & Dutreix (1966) investigaram 
experimentalmente este efeito usando ·camaras de ionização 
cilíndricas de diferentes diâmetros com feixes de elétrons 
de 1.0 e 20 MeV. Foi encontrado um deslocamento de 0,65.r 
para 20 MeV, enquanto que para 10 MeV 
com a profundidade no simulador. 
o fator aumentava 
Hettinger et al. (1967), utilizando câmaras de 
ionização cilÍndricas de diferentes diâmetros em feixes 
de elitrons de 13 e 34 MeV, deter~inaram um desloc•mento 
constante de 0,75.r, sem que ~asse feita nenhuma correção 
para perturbaçao. 
Harder (1968) ~ostrou ~ue, ap6s corrigir a perturbaçio 
introduzid~ no meio pela câmara de ionização, os valores 
para 10 MeV encontrados por Dutreix (1966), aio 
praticamente constantes e iguais a 0,65.r. 
Feldman, de Almeida & Almond (1974) observaram que o 
fator ati então proposto talvez não fosse constante 
devido à mudança de direcionalidade dos elétrons com a 
prbfundidade, causada pelo espalhamento miltiplo·. Desta 
forma, sendo o efeito devido à direção do ~létron bem 
definido, aO encontrar uma região de difusão 




Posteriormente, Johansson et a!. (1977), utilizando 
clmaras de ·ionizapio cilÍndricas de vários diâmetros, 
determinaram um deslocamento constante·, independente da 
profundidade, de 0,55-r, para elétrons de 19 e 27 MeV, 
enquanto que para elétrons de 4~5 e 9,5 MeV o efeito 
aumentava com a profundidade (0,5 a 0,75). Entretanto, 
quando a perturbapio foi corrigid~ o valor encontrado foi 
menor que o anterior e, além disso, tornou-se constante 
(0,40.r). 
Weatherburn e Stedeford (1977), utilizando • c amaras de 
diferentes diâmetros em elétrons de 7 a 30 MeV, recomendam 
um deslocamento de 0,45.r para elétrons de 3 a 10 MeV 
enquant_o que para elétrons de 10 a 35 MeV o deslocamento 
recomendado foi de 0,6.r. Todos os fatores 
após a correção do efeito perturbação • 
foram obtidos 
• 
O protocolo da NACP (1979) recomenda o uso do fator 
deslocamento 0,5.r, entretanto, de Almeida e Sibata (1979) 
recomendam que, por enquanto, seja utilizado o valor de 
0,75.r atualmente aceito pelas organi.zações 
internacionais competentes. 
A utilização deste fator é de grande importância 
principalmente nas regiões de alto gradiente de dose, 
onde podem ocorrer erros de atê 50% em uma medida, 
dependendo da câmara, da energia dos elêtrons incidentes e 
da profundidade de interesse •. 
Para corrigir este efeito, -e usado o fato r 
deslocamento, mantendo o centro da câmara de ionização 
como ponto de medida. 
o objetivo deste trabalho é avaliar o fato r 
deslocamento do ponto efetivo de medida de uma câmara de 
ionização cilíndrica ~m função de seu diâmetro, da energia 
7 
do feixe incidente de elétrons e da profundidade do meio 
homogêneo (água), correlacionando-o com a variação .do 
espectro, e construir um modelo teórico para calcular o 
fato r deslocamento do ponto efetivo de medida, 
considerando 
experimental. 
as mesmas condições adotadas na determinação 
O fator deslocamento foi determinado experimentalmente 
com três câmaras de ionização cilÍndricas em feixes de 
elétrons de 6 a 20 MeV, em um simulador de água. 
No Capítulo II são apresentados os materiais e métodos 
utilizados, o procedimento experimental e os fatores de 
conversão de ionização para a dose absorvida. 
O Capitu+o III trata dos 
ada discussão. 
resultados experimentais e 
No Capítulo IV está exposto o modelo teórico para 
calcular o fato r deslocamento, baseado na Teoria do 
Espalhamento Múltiplo de Fermi-Eyges e no formalismo 
desenvolvido por Jette (1983) para um fe~xe retangular de 
elétrona terapêuticos. • 
No Capítulo V é realizada a comparação dos·resultados 




II - MATERIAIS E M~TODOS 
2.1 - Descrição dos Materiais 
2.1 .1 - Acelerador linear 
O THERAC 20 SATURNE (CGR MeV) é um acelerador 
linear utilizado em Radi~terapia. Foi projetado para 
produzir feixes de fõtons de 18MV e feixes de 
elétrons com energias nominais de 6, 9, 13, 17 e 20 
MeV. 
No acelerador linear, os elétrons liberados pelo 
catado, aquecido por um filamento, adquirem energia 
• 
ao longo da estrutura aceleradora, que é do tipo de 
ondas progressivas. Nesta estrutura, -e injetada 
radio fr.eq üência através de guias de ondas 
progressivas operando em freqüências prÓximas a 3000 
MHZ, produzidas por uma fonte amplificadora de 
radiofreqUência (microondas) tipo ~Klystronn 
II-1). 
O feixe acelerado é defletido através 
(Figura 
de um 
sistema de magnetos acromiticos e afocais (270° ), de 
forma a sair do aparelho em uma direção perpendicular 
ao eixo de t - d " t " ro açao o. ga~ ry , passando pelo 
isocentro. O sistema de espalhamento é feito através 
de varredura magnética, o que proporciona campos 
grandes com excelente homogeneidade e l!lem haver 
contaminação, devido ao fato de não existirem 
de espalhamento. 
folhas 
As medidas dosimétricaa são executadas por dois 
canais doaimétricos separados, incluindo uma câmara 
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de ionização de transmissão de baixo espalhamento. 
Esse sistema mede a taxa dose -e verifica, tambim, sua 
exatidão através da comparação permanente das medidas 
nos dois canais, além ~e assegurar a centralização 
automática do feixe. 
Quando os elétrons acelerados deixam a estrutura 
colidem- com .o alvo ( tungs têni o), aceleradora, 
produzindo Raios X; ou então o alvo pode ser 
removido, resultando num feixe de elétrons 
energia. 
de alta 
Os colimadores de elétrona são conectados aos 
de fótons, movendo-se com eles, colimadores 
fornecendo tamanhos de campo retangulares variáveis, 
entre 2cm x 2cm e 30cm x 30cm. 
2.1.2- Sistema de Medidas Utilizado 
a) Câmaras de-Ionização Cillndricas 
· a.1) Introdução • 
As câmaras de ionização cilÍndricas possuem dois 
eletrodos: a parede sólida condutora e o eletrodo 
central, delimitando um volume de gás. o eletrodo 
central coleta as cargas produzidas pela radiação 
dentro do volume de g~s. · 
A fim de não causar perturbação no campo de 
radiação, tanto a parede da câmara quanto·o eletrodo 
central devem ser equivalentes ao ar, em relação à 
interação dos fôtons e dos elétrons secundários. Esta 
equivalência significa que a parede comporta-se como 
ar condensado, fazendo com que a fluência e o 
e~pectro de energia dos fôtons e dos el~trons 
• 
1 o 
secundários (criados na parede e no volume de ar) não 
sejam perturbados pela parede. Esta parede tem uma 
espessura sempre maior que o alcance dos elétrons 
secundários criados fora da câmara, o que significa 
que toda a ionização detectada pelo e letrado central 
pode ser associada aos elétrons secundários, criados e 
freados dentro do volume de ar, ii que ocorre o 
princípio do equilÍbrio eletrônico, isto -e ' a 
transferincia de energia dos elitrons secundi!ios, 
criados na parede para ~ volume de ar é igual a. dos 
elétrons criados no volume de ar para a parede da 
câmara. (SILVA, T.A. 1 981 ) 
Uma câmara de ionização cilÍndrica opera da 
seguinte maneira: a radiação (elétrona primários), 
proveniente de um acelerador linear, interage com a 
parede ou com o ar da câmara produzindo elétrons 
secundários. Estes, por sua vez vão colidir com as 
moléculas neutras de gas (ar), produzi_ndo • 1.0ns 
positivos e negativos. Os Íons negativos podem colidir 
com outras moléculas neutras, ionizando-as • 
• 
A tensão de polarização aplicada à câmara vai 
criar um campo elétrico entre os eletrodos (parede e 
eletrodo central) responsável pela coleta das cargas 
criadas pela ionização. Os 1ons positivos mover-se-ão 
em direção ao eletrodo negativo, enquanto que os lona 
negativos o farão em direção ao eletrodo positivo 
prQduzindo, desta forma,uma corrente. o circuito 
eletrônico vai então medir a corrente ou a carga total 
produzida durante o ped.odo de interesse. 
o -numero de lona produzido na câmara está 
diretamente relacionado a energia depositada na 
câmara pela radiação. 
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a.2) Características das Câmaras Utilizadas 
- Câmara M - Fig. II-2 
Fabricante ••••••••••••••••••• 
Tipo No ••••••••••••••••••••• 
Modelo 
Volume 
••••• o •••••••• o • o ••••• 
Nominal •••••••••••••• 
Material da Parede •••••••••• 
Espessura da Parede ••••••••• 
Diâmetro Externo •••••••••••• 
Diâmetro do Eletrodo Coletor 
Tensão de polarização ••••••• 
- Câmara BF - Fig. II-3 
• 
Fabricante •••••••••••••••••• 
Tipo No • • o • o ••• o •• o •••• o • o o o 
Modelo 
Volume 
• o •••••• o o o o ••• o o o •• o • 
Nominal •••••••••••••• 
Material da Parede •••••••••• 
Espessura da Parede ••••••••• 
Diâmetro Externo •••••••••••• 
Diâmetro do Eletrodo Col~tor 
Tensão de Polarização ••••••• 
- Câmara T - Fig. II-4 
Fabricante •••••••••••••••••• 
Tipo No •.••••••••••••••••••• 
Moçlelo ...................... 
Vo!ume Nominal •••••••••••••• 
Material da Parede •••••••••• 
Espessura da Parede ••••••••• 
Diâmetro Externo •••••••••••• 
Diâmetro do Eletrodo Coletor 
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figura II-2 : Representação esquemática da câmara de ionização 
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-DI MENSOES EM mm 
ligura II-4 : Representação esquemática da câmara de ionização 
f{PTW) com raio interno igual a 4,5 mm. 
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b) Eletrômetro 
Uma • c amara de ionização polarizada exposta a um feixe 
de radiação ionizante, gera uma corrente 
in~ensidade (aproximadamente 10-11 Ampere), que 
de baixa 
pode ser 
medida, utilizando-se um eletrômetro• Pode-se definir um 
eletrômetro como sendo um instrumento que mede correntes, 
tensões, cargas e resistências em ordem de grandeza 
diferentes das medidas usuais. Ele possue uma alta 
impedância de entrada que permite medir tensões sem 
carregar o circuito em que se faz a medida, medir 
resistência de valores extremamente altos e, também, 
medir cargas armazenadas em capacitares sem perturbá-los. 
Neste caso, o eletrômetro é usado para 
corrente produzida pela câmara de ionização e 




Foi utilizado um eletrômetro digital fabricado pela 
Keithley (modelo 616) e uma interface de conexio Keithley 
6169 para adaptar o 
eletrômetro. 
conector elétrico da • .!amara ao 
A tensão para a polarizaÇão da câmara provem de uma 
fonte de alta tensio estabilizada externa que e ligada à 
câmara através da interface de conexão. 
Nas medidas efetuadas, o eletrômetro foi utilizado 
como coulomb1metro (medidor de carga). Basicamente, a 
carga ·produzida pela cimara durante a ~rradiaçio -e 
armazenada num capacitar interno do eletrômetro, cujo 
valor da capacitincia é conhecido. O eletrômetro mede a 
tensão sobre este capacitar e aplica um fator de escala 
dado por : 
Q - c.v ( 2 • 1 ) 
onde: 
Q é a carga (em.Coulombs) acumulada no capacitar 
C é a capaci tância (em Farad a), e 
V é a tensão (em Volts) através do capacitar. 
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A figura II-5 apresenta um circ~ito simplificado do 
eletrômetro, quando este está sendo utilizado como 
coulombímetro. O circuito, utilizando um amplificador 
eletrométrico, tem uma função de transferência dada pela 
equação (2 .1). 
O capacitar de integração 
realimentação do circuito. 
2.1.3- Estudo Qo Sistema de Medida 
• 
a) Eficiência de Coleção de 1ons 
está na malha de 
A eficiência da coleção de lona, f~ de ume cimara de 
ionização, operando sob condições especÍficas, é definida 
como sendo a razão entre o n6mero de ions coletados e o 
número de ions formados (BOA"G, 1950). 
Para tensões coletoras baixas, alguns dos • ~o na 
produzidos no gás da cavidade da câmara encontram e 
neutralizam outros de sinal oposto, àntes que possam 
atingir o eletrodo coletor. A eficiência de coleção pode 
melhorar aumentan~o-se a intensidade do campo elitrico. O 
campo· máximo, que pode ser aplicado e, 
entretanto, limitado pelo princípio da "ionização por 
colisão", no qual um elétron livre pode receber energia 
adicional do campo elétrico suficiente para ionizar a 
molécula seguinte com a qual ele colide. Assim que isto 
acontece, ocorre uma multiplicação rápida de ions na 
câmara, tornando a corrente total coletada muito 
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A ~ecombinaçio de Ions 
inicial e geral. 
pode ser classificada como 
A recombinação inicial ocorre quando os íons 
positivos e negativos, formados no rastro de uma 
partícula ionizante aimple~, encontram-se e 
recombinam-se. Este processo é independente da taxa de 
dose e é determinado somente pela 5ensidade de ions ao 
longo de cada rastro separado, sendo desprezível no caso 
de elétrons à pressão atmosférica. A ·recombinação 
inicial adquire importância, quando a densidade de 
ionização for alta (exemplo rastro de partículas alfa, 
à pressão atmosféríca alta). 
Recombinação geral é a recombinação de íons positivos 
e negativos, formados por • diferentes partículas 
ionizantes. A recombinação geral aumenta com a taxa de 
dose. 
Considera-se a recombinação ge.ral em uma câmara de 
ionização cilfndrica exposta à radiação pulsãda, formada 
• 
por J·Ulsos longos e curtos. 
Se o pulso for muito curto (da ordem de 
microsegundos) e o intervalo entre os pulsos for longo, 
comparado com o tempo de trânsito dos íons na câmara 
(na ordem de milisegundos), assume-se que a ionização 
total por pulso ocorre instantaneamente e a ionização 
por cada pulso i·coletada independent~mente. Portanto, a 
quantidade de interesse é a densidade total de carga 
liberada por pulso, denotada por r (esu/cm 3 ). 
A figura II-6 representa uma câmara de ionização 
cilíndrica durante a coleção de lona, logo apôs 





Figura II-6 Câmara de Ionização C i lind rica 
representando a região de sobreposição de cargas 
positivas e negativas, depo~s de um pulso de ionização. A 
borda definida por r2 está se movendo com velocidade kz 
.X(r2 ). A borda definida por ~ esti se movendo com 
velocidade k 1.X(r 1), (!CRU, 1982). 
• 2 1 
ApÓs a irradiação, os Ions positivos e negativos, com 
mobilidades k" 1 e (cm
2 /e.V), respectivamente, 
mover-se-ão para os eletrodos de sinais opostos com 
velocidades constantes k i .X(r 1 ) e 
respectivamente, a partir de seu ponto de origem, onde 
X(ri) e X(r
2
) representam o campo ~létrico nas bordas da 
sobreposição. 
Durante a coleção de ions, o _volume de gás da 
cavidade da câmara com espaçamento radial entre os 
eletrodos, (a-b), .pode ser dividido em tr;s regiaes. 
Região de espaçamento radial i'gual a ( r 2-b) próxima 
ao eletrodo 9entral de sinal positivo, na qual os 
Íons positivos são conduzidos para fora; 
2 - Região similar, onde o espaçamento radial é igual a 
(a-r2 ·), próxima ao e letrado negativo, mas contendo 
ions positivos, e 
3 -Região de sobreposição, contendo íons 
negativos em concentra~ões iguais. 
positivos e 
A intensidade do campo na ~imara varia com a razão 
entre os raios, interno e' externo, ocorrendo, dessa 
forma, uma mudança na velocidade doa 
concentrações espaciais, entretanto, 
• J.ons. Suas 
permanecem 
constantes à medida que eles se movem em direção aos 
eletrodos, uma vez que uma mudança na velocidade radial é 
exatamente compensada por uma mudança inversamente 
proporcional no espaçamento circunferencial dos íons. 
Se a densidade inicial de íona, ~' devida ao pulso 
for considerada uniforme por toda a câmara, e for a mesma 
para ambas as polaridades, então, durante a recombina~ão 
a densidade de carga, .!'.• dentro da região de 
sobreposição permanecerá uniforme e decairá co~ o 





onde: a é o coeficiente de recom..binação. 
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(2.2) 
Desprezando-se o efeito de blindagem das cargas 
o tempo que as duas camada' a de cargas, espaciais, 
positivas e negativas, levam para se encantarem, is~o é, 
a região de sobreposição, se contrai e desaparece, é dado 
por: 
(a - b) 
T=------ (2.3) 
• 
Depois deste intervalo de tempo os • l.OUS positivos e 
negativos da nuvem separam-se, não ocorrendo mais nenhuma 
reco~binação. Torna-se ficil, então, calcular a fração de 
1ons que se recombinam durante o tempo de duração da 
região de sobreposição, T, e, por conse-guinte, deduzir a 
fração coletada, isto é, a e~ficiência de coleção, _!, será 
(BOAG, 1950): 
1 
f --- .ln(l + u) (2.4) 
u 
Resta relação, o espaçamento radial entre os 
eletrodos, (a-b), é aumentado por um "fator de distorção 
~e eampo", !• o qual permite a varia~io 




u = "· { ) 
·v 
onde: 
é uma constante envolvendo os ~oeficientes de 
recombinação e mobilidade,~· é a densidade de carga 
liberada por pulso, e V é a tensio aplicada i c~mara~ 
Para um câmara de,ionização cil!ndrica, a 
teórica para K é dada por: 






( 2 .6) 
b) Medidas Experimentais da Efici;ncia de Coleção de Ions 
A eficiência de coleção de í•ons das câmaras de ionização 
cil!ndricas utilizadas foi testada, em todos os feixes de 
elétrons pulsados do acelerador linear Saturne com taxa 
de dose de 200 R/min • -
O método experimental utilizado, "métodos da duas 
tensões" (NCRP, 1982 e ICRU, 1982), co~siste em tomar 
duas leituras separadas da carga coletada em uma mesma 
ionização por pulso, em duas tensões cole toras 
diferentes, de forma que a eficiência de 






as cargas coletadas experimentalmente 
em duas tensões diferentes Vt e V2, respectivamente, e q0 
a carga real liberada antes da recombinação. Pode- se 
então escrever (BOAG, 1950) 
• 
onde: 
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K é constante dada pela equação ( 2 • 6 ) 
r é • carga coletada por pulso em eau/cm - NliO do eletrodo externo • e o 
b é o raio do e letrado interno 
}\. - constante depende da mobilid.ade dos • e uma que ~ona. 





l )-1 • a = (- (2.13) 
v2 




X""___!- l (2.15) 
q2 
(q 1/~) e (V 1/~) são conhecidos experimentalmente e 
portanto a eficiência de coleç_ão é facilmente calculada, 
substituindo estes valores na equação (2.12). 
A eficiência de colação de Íons das câmaras foi 
testada em duas profundidades diferentes, sendo uma na 
profundidade de ioniza;ão máxima e a outra em uma 
profundidade entre 50% e 30%, com a finalid~de de testar 
a efi~iincia das câma~as em todo o espectro. 
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A intensidade de um feixe de elitrons diminue. i 
medida que aumenta-se a profundidade, podendo a 
eficiência de coleção de uma câmara sofrer alterações com 
o aumento da profundidade, sendo necessário adotar-se um 
fator de correção para cada profun~idade. A importância 
do estudo de eficiência de coleção por este método é que, 
se não houver uma variação brusca da efi-ciência com a 
profundidade, pode-se considerar a eficiência da câmara 
satisfat6ria, não sendo necessirio fazer nenhuma correção 
das leituras feitas. 
A tabela II-1 apresenta os resultados obtidos para as 
três câmaras em todas as energias. 
Observa 7 se que a eficiência de coleção para a 
. 
c amara 
lf(PTW) apresentou variações em torno de 1% em todas as 
• profundidades, para todas as energias. 
A eficiincia de coleçio para a cimara Bald~\n Farmer 
apresentou variações de 3% a 4% de 6 MeV a 9 MeV, 
enquanto que para 17 MeV e 20 MeV a variaçio ficou entre 
3% e 5%. • 
Para a câmara T(PTW) a variação da eficiência com a 
profundidade ficou em torno de 1% para as energias de 6 
Me V a 1 3 Mev, enquanto que para 1 7 . Me V e 20 Me V a 
variação ficou entre 4% e 6%, respectivamente. 
Considera- se, portanto, três 
. 
utilizadas que as c amaras 
apresentam uma eficiincia de coleçio satisfa tá ria, não 
sendo necessário fazer nenhuma correção das leituras 
feitas. 
Observa-se que a eficiência de coleção de íons para a 
câmara M variou de 0,989 a 0,999; para a câmara 
0,947 a 0,995; para a câmara T de 0,901 a 0,986. 
BF de 
TABELA II-1 
Eficiência de Cole~ão Calculada 
.em 
Câmaras de Ioniza~ão Cilíndricas 
Energias Prof ~(PTW) B.FARMER 
(mm) 
Elétrons 15 0,989 0,979 
6 MeV 24 0,996 0,982 
Elétrons 24 ·o,996 0,960 
9 MeV 37 0,999. 0,960 
El'étrons 30 0,995 0,955 
13 MeV 55 0,.999 0,990 
El'étrons 30 0,986 0,953 
17 MeV 74 0,990 0,960 
Elétrons 30 0,992 0,947 














Observa-se, também, que a ·ericiincia melhora em 
profundidades maiores. 
c) Efeito de Polaridade 
Observa-se, algumas vezes, que a magnitude da carga 
coletada em uma cimara de ionizpçio, exposta i radiação 
de intensidade constante, varia quando a polaridade do 
potencial coletor for invertida (BOAG, 1968). Existem 
várias causas poss1veis para este efeito • em camaras de 
ionização cil!ndricas, entre elas as seguintes : 
1) Quando a parede e o eletrodo coletor da • c amara forem 
construidos de materiais diferentes 
2) A distribuição da carga espaciâl dependerá da polaridade 
do eletrodo coletor, devido a diferença na mobilidade dos 
1ons positivos e negattvos, o que levará a diferenças na 
eficiência. de coleção (LAPSLEY, 1953). O erro poderá 
ser minimizado aumentando-se a tensão coletora • 
• 
3) O freamento de alguns elitroris do feixe primário, no 
coletor, pode não ser inteiramente balanceado pela ejeção 
dos elitrons de recuo, do coletor. 
A forma de contornar esse problema tem sido a adotada 
por Boag- Attix (1968), a qual consiste em tomar o valor 
m.édio entre as cargas coletadas correspondentes a 
polaridade positiva e riegativa, respectivamente, o que 
fornece a carga real coletada no gás da câmara. 
As medidas foram, sistematicamente, realizadas em 
ambas as polaridades e os resultados considerad0s foram 
tomados da média das cargas coletadas nas duas 
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PR'oFUNOIOADE EM ÁGWA { G.Cõ.l" a ) 
Curvas de ionização relativa em Figura II-7 
profundidade, apresentando a influ~ncia da· polaridade 
aplicada ã câmara de ionização M(PTW) 
elétrons de diferentes energias. 
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Profundidade em água ( G. cm~2) 
Figura II-8 ' Curvas de ionização 
relativa em 
profundidade, apre~entando a influência da polaridade 
aplicada à câmara de ionização Baldwin-Farmer nos feixes 
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' ' ' 16,8MeV }9,7MeV ',, 
PROFUNO\OAOE Et.l ÃG1JA {G.crn•Z) 
de ionização relativa em 
apresentando a influência da polaridade 
- . aplicada a camara de ionização T(PTW) nos feixes de 
elétrona de diferentes energias. 
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entre as polaridaqes, representadas pelos gráficos das 
Figuras II-7, II-8 e II-9, sendo o efeito de polaridade 
mais acentuado nas energias de elétrons maiores. 
2.1.4- Sistema de Eixos Cartesianos Tri•dimensional 
Foi utilizado um sistema de eixos cartesianos 
tridimensional, mod;lo MP1, fabricado pela PTW. o 
sistema é composto de uma estrutura de ~etal de 66 cm 
x 48 cm com 57 cm de altura, contendo um suporte que 
mantém a câmara de ionização fixa. m também equipado 
com dois, motores de passos os quais movimentam os 
eixos~ e z por controle remoto. 
A utilização deste sistema sobre um simulador de 
igua permite variar a câmara em profundidade (eixo 
z) ou lateralmente (eixo_!) em intervalos de 1 mm. 
2.1.5 - Simulador 
Quando as medidas d~ distribuiçio de dose são 
tomadas em simuladora substituindo o corpo humano, o 
material do simulador precisa ser equivalente ao 
tecido com relação à interação com a radiação. Para 
que dois materiais sejam equivalentes as cinco 
propriedades físicas precisam ser idênticas: 
a) Coeficiente. de atenuação de mass·a ( Jl /p) 
b) Coeficiente 
(" /p) 
de absorção de energia por massa 
en 
c) Poder de freament0 de elétron por massa (S/p ) 
d.) Poder de espalhamento angular de massa por elitron 
2 
(9 .!>) 
e) Densidade de massa ( P ) 
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A -agua considerada o melhor substituto do 
tecido mole, daÍ o fato dela ser utilizada como 
simulador padrão nas medidas de ionização. 
Na prática, é utilizado.um cubo de lucite cheio 
de água, o que facilita o posicionamento da câmara de 
ionização, onde a mesma é protegida contra a 
com uma luva de lucite. 
umidade 
O simulador utilizado tem dimensões de 30cm x 
30cm x 30cm, e a parede frontal tem uma espessura de 
3 mm conforme indicações de Drexler, Leetz e Regula, 
(1977). 
• 
2.2 - Procedimento Experimental 
Nas medidas efetuadas, ~om a finalidade dé avaliar o 
deslocamento radial,~. (definido como o deslocamento do 
ponto efetivo de medida do centro geométrico da câmara, 
ZOETELIEF, 1982) em • c amaras de ionização cilíndricas 
usadas em feixes de el"étrons, utilizou-se o feixe de 
elétrons do acelerador linear de 18 MV (Saturne CGR 
(Me V)) do ·Ins ti tu to Nacianal do cgncer do Rio de 
Janeiro. 
As curvas de ionização em profundidade no eixo 
central em um simulador de água foram obtidas com uma 
distância fonte-superfície (DFS) de 100 cm e um campo 
quadrado de 20 cm x 20 cm (o fator deslocamento é 
independente do campo (AWSCHALOM e cal., 1983). 
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• Foram usadas, nas medidas, 3 (três) camaras de 
ionização cilíndricas de diferentes fabricantes com 
diâmetros internos de 3,5, 6,25 e 9,0 mm, descritas no 
item 2.1.2, posicionadas no simulador de água. 
O simulador foi mantido fi:r.o,• enquanto era feita a 
mudança de uma câmara para outra, assegurando que as 
condições de radiação fossem mantidas para todas as 
câmaras. As câmaras foram protegidas-por luvas de lucite 
adaptadas às suas dimensões externas, par~ impedir que 
se danificassem devido i umidade. 
Como dispositivo de suporte das • esmeras e varredura 
automática do ·Campo de radiação dentro do meio 
absorvedor, foi empregado um sistema de eixos 
cartesianos modelo MP1, de fabricação PTW. Cada câmara 
foi inicialmente posicionada dentro do simulador, ns 
• 
profundidade que permitia a maior aproximação possível 
da parede .frontal. A precisão estimada deste 
posicionamento foi de+ 0,5 mm. 
As câmaras de ionização operaram com um potencial 
coletor de 300 Volts, assegurando uma eficiência de 
coleção aceitável em todas as profundidades para todas . ( . ) as camaras ver ~tem 2.1.3~. As medidas foram coletadas 
por um eletrSm~tro digital da Keithley Instrumenta 
acoplado a uma interface de conexão para todas as 
câmaras. 
As medidas foram efetuadas em ambas as polaridades, 
tomando-se a média das leituras, (ICRU, 1982) e 
normalizadas para a profundidade de ionização máxima. 
Foram feitas 
profundidade. 
três exposições com cada câmara em cada 
As medidas apresentaram 






A fig. II-10 apresenta o arranjo experimental, 
utilizado para as medidas de ionizaçio em profundidade, 
onde a distância fonte-superf{cie (DFS) é mantida fixa 
durante todo o experiment~. A profundidade i modificada, 
automaticamente, com o auxílio do controle remoto do 
sistema de eixos cartesianos. A profundidade, ~· 
considerada, corresponde à distância do centro 
geométrico da cavidade da câmar~ à superfície de entrada 
do simulador. 
2.3 - Fatores de Conversão de Ionização para Dose Absorvida 
Para converter a curva de ionização relativa obtida 
com a câmara de ionização cilÍndrica em dose absorvida, 
é necessário, em cada profundidade, aplicar os fatores 
de conversão de perturbação e a 
freamento (ICRU, 1972). 
• 
2.3.1 - Perturbaç~o 
razão do poder de 
A introdução de uma câmara de ionização em um 
_meio causa uma perturba~ão no fluxo de elétrons nesse 
meio, devido à presença da cavidade de ar da • c amara. 
Os elétrons que penetram na cavidade são menos 
espalhados, ocorrendo um aumento da densidade do 
fluxo de elétrons (Fig. II-11). Harder ( 1 9 68) 
discutiu esse efeito para as várias formas de 
cavidades e descreveu um ·fator de perturba~ão Pc..,d o 
qual, multiplicado pelas leituras de ionização 






ioniza~ão, corrige este 
(2.16) 
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ocasionada pela inserção de uma cavidade contendo 
gás, em meios circundantes sólidos 
espalhamento mÚltiplo é representado 
simplificado através da deflexão 
trajetõria dos elétrons. 
e lÍquidos. O 
de um modo 
indicada na 
a) O volume da cavidade, f, é preenchido com o mesmo 
material circunda-nte do meio M; equilÍbrio do 
espalhamento nas superfícies limites. 
b) A cav.idade C é preenchida com gás : a densidade do 
fluxo de partículas aumenta em conseqüência de um 
menor espalhamento de elétrons pelo gás. 
.. 
• 
Jgp é a ionização produzida no gás devido ao 
efeito de perturbação e 
38 
Jg é a ionização produzida no gás sem o efeito da 
perturbação. 
Para as câmaras de ionização cil1ndricas de raio 
.!.• com seu eixo perpendicular ao feixe de elétrons : 
J 
2 b.r1/2 gp - (=:'---). 
J 5 • g 
Para um meio de água 
l,096.(E + 0,511) z 
b--~----




'Ez é a energia média dos elétrons n~ profundidade 
z do simulador,. dada pela equação: 
z 






~ é a energia média na superf1cie do simulador, 
a qual é obtida através de determinação 
experimental de R50 (NACP, 1980), e 






















Figura II-12 : Determinação do Alcance Prático (Rp ) 
e de Rso para se calcular a Energia M;dia segundo as 
equações Eo "' 2,33 • Rso (NACP, 1980) e Ê.c ""Eo (1 -
z/Rp) (HARDER, 1968). 
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2.3.2 - Razão do Poder de Freamento 
• 
A razão de poder de freamento, S agua 
ar 
, leva em 
conta a diferença na deposição de energia no meio 
material (água) e no ar (cavidade). 
Assume-se que a flu3ncia de elitrops primirios no 
meio não é perturbada pela presença da cavidade de ar 
(NAUM, 1 980) • Considerando que os elétrons dis~ipam 
energia continuamente (ICRU, 1972), a razão de poder 














.dE co ,ar 
p • . 
Distribuição da fluincia de elétrons 
em enerftia em um ponto de interesse 
(água) 
( S/p )col Poder de freamento de massa de 
energia Fz. 
E Energia máxima dos elétrons no ponto de 
z 
ihteresse. 
A expressão ( 2 • 20 ) pode ser simplificada 
assumindo que hã uma relação linear entre (. S/P )col 
e a energia dos elétrons, na região de intensidade 
máxima do espectro de elétrons. Integrando a 
distribuição da fluência de energia, a razão do poder 
d~ freamento de massa pode ser aproximada para a 
• 
energia média Ez (ICRU, 1972). 
s 
(-) -agua 
s p col,Ez~agua . ------------~----ar s 
(-)col E ar 




( S/ p )cal foi calculada para a energia média E 
z 
dos elétrons primários, no ponto de interesse. 
Ez pode ser calculado pelo _uso de 
Ez = E (1 - Z/R ) (Harder). 
o p 
Foram utilizados os valores de ( S/P )cal, 
calculados ~or Berger e Seltzer (1975) e apresentados 





VALORES RECOMENDADOS DE S EM FUNÇXO DA PROFUNDIDADE 
ar 
E DA ENERGIA M€DIA NA SUPERF!CIE DO SIMULADOR 
Prof E o (Me V) Prof Eo (Me V) 
.Z/mm 5 6 8 9 10 1 2 1 4 Z/mm 1 6 18 20 
2 1,056 1,044 1,025 1,017 1,010 0,998 
4 1,062 1,048 1,028 1,020 1,013 1,001 
6 1-,069 1,054 1,032 1,024 1,016 1,003 
8 1,078 1,062 1,037 1,028 1,020 1,007 
10 1,086 1,070 1,043 1,033 1,024 1,010 
12 1,095 1,078 1,049 1,038 1,029 1,013 
14 1,1031,0861,0551,0441,0331,017 
16 1,111 1,0941,0621,0491,0381,021 
18 1,119 1,101 1,069 1,056 1,044 1,025 
• 
20 1,125 1,109 1,076 1,062 1,049 1,030 
25 1,133 1,125.1,093 1,078 1,064 1,041 
30 1,1331,1091,0941,0801,054 








1 '00 1 
1 '004 
1 • 008 
1 'o 1 1 
1 • o 1 4 
1 • 024 
1 • 034 
1 • 04 5 
1 '058 





















1,129 1,127 1,109 1,084 100 
1,128 1,119 1,097 110 
1,124 1,108 120 
1,126 1,122 
f 1 f 2 5 
0,972 0,965 0,958 
0,981 0,974 0,969 
0,990 0,982 0,975 
0,998 0,989 0,982 
1,006 0,997 0,988 
1 ,.013 1,004 0,995 
1,022 1,011 1,001 
1,031" 1,018 1,008 
1 • 04 1 1 ' 02 5 1 'o 1 5 
1,053 1,034 1,022• 
1 ,065 1 ,046 1 ,031 
1,093 1,069 1,051 
1,117 1,093 1,072 
_1,127 1,114 1,094 
1,129 1,118 
1 • 1 28 
1 • 1 2 1 
f 1 1 05 
água 
Valores recomendados para S em função da profundidade e da ene~gia 
ar 
média na superfície do simulador, Eo. Os valores foram obtidos para a 
energia de corte â=10 KeV, potencial de ionização da igua (Iigua) e 
do potencial de ionização do ar (Iar) de 75,0 eV e 85,7 eV, 
respectivamente, para feixes de elétrons até 16 MeV (BERGER & SELTZER, 
1982). Para energias acima de 16 MeV, os cilculos utilizando energias 
de corte 71,3 eV e 92,9 eV, respectivamente, não apresentam diferenças 
significativas (BERGER & col., 1975). 
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III - Resultados Experimentais 
3.1 -Descrição dos Resultadds 
Os resu.ltados experimentais são representados, 
graficamente, através de uma variação relativa dos 
valores médios em função da profundidade,~· do centro 
geométrico da cavidade da câmara 1 tomado como 
referência. 
ponto de 
As cu r v as de ionização 
com três 
em profundidade no eixo 
central, obtidas 
. camaras de ionização 
cillndricas em um simul"ador de água, apresentam um 
deslocamento na direção da profundidade que aumenta com 
o raio,~· da cavidade da câmara (fig. III-1 a III-4). 
Conforme observações anteríores, (DUTREIX e DUTREIX, 
1966 e HARDER, 1977), é possivel ajustar linearmente, o 
deslocamento do ponto efetivo de medida. do centro 
geométrico da câmara, !. para cada percentual de 
ionização, em função do raio,~· da cavidade da câmara. 
• 
As figuras III-1 a III-4 mostram que a região 
indicada para este ajustamento está compreendida entre 
BO% e 20%, correspondente à região da curva de ionização 
na qual o decréscimo com a profundidade é linear. As 
curvas tracejadas representam uma extrapolação para uma 
câmara de raio zero, obt'idas quando os valores dos 
deslocamentos radiais são apresentados como 
linear dos raios das Câmaras. 
uma 
A relação linear entre o deslocamento 
efetivo de medida, !• 
!:.• é dada por: 
e o raio da cavidade 








_I_ é o fator correção deslocamento radial e 
~ é o erro associado 
Apendice 6.1) 
ao calculo de y (ver 
Estes fatores correção deslocamento radial são 
apresentados 
mostrado nas 
em função da ionização relativa, ' como e 
figuras III-9 a III-12. o mesmo 
procedimento ' e tomado para todos os feixes de elétrons 
de energias méd~as de 8,9, 1 2 • 6' 1 6, 8 e 19,7 MeV 
produzidos pelo acelerador linea~ Saturne. 
Deduz idas as correções de perturbação e a razão de 
poder de freamento, foram obtidas as curvas de dose 
relativa em profundidade (Fig. III-5 e III-8), tendo 
sido obtid~s os resultados para o fato r correção 
deslocamento radial em função doa dose rel.ativa, conforme 
mostram as curvas tracejadas nas figuras III-9 a III-12. 
3.2 - DiscussãO dos resultados 
• 
Na figur8 III-9 são apresentados os fatores correção 
deslocamentos radiais em função da ionização relativa 
para elétrons com energia média de 8,9 MeV. Observa-se 
que o deslocamento radial permanece constante com a 
profundidade no meio absorvedor ou, o que é 
equivalente, com a energia média do feixe de elétrons, 
podendo ser apresentado como 
d •(o,,, + 0,16).r. 
Entretanto, quando as curvas de ionização são 
corrigidas para os efeitos de perturbação e para a razão 
poder de'freamento, os deslocamentos radiais apresentam 
resultados como : 
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d • (0,25 + 0,16).r. 
Na figura III-10 são apresentadqs os 
radiais para os el~trons de 12,6 
deslocamentos 
MeV, podendo 
observar-se que o deslocamento radial aumenta com o 
aumento da profundidade no m~·io e a diminuição da 
energia média do feixe de elétrons, estando os 
entre : 
valores 
d • (0,38 ~ 0,16).r e (Região de 80%) 
d • (0,49 + 0,16).r (Região de 20%) 
enquanto que 
variam entre 
para a dose relativa, esses valores 
• 
d = (0,29 + 0,16).r e 
d = (0,44 + 0,16)-.r 
• 
(Região de 80%) 
(R~gião de 20%) 
Nas figuras III-11 e III-12 são apresentados os 
resultados para·elétrons de 16,8 e 19,7 MeV, podendo-se 
observar que o deslocamento 
diminuição com o aumento da 
diminuição da energia média do 
valores encontrados estão entre 
radial apresenta uma 
profundidade ou com a 
feixe de elétrons. Os 
d • (0,67 + 0,16).r e 
d = (0,54 + 0,16).r 
(Região de 80%) 
(Região de 20%) 
para elétrons de 16,8 MeV, e 
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d m (0,85 ~ 0,16).r e, (Região de 80%) 
d = (0,54 + 0,16).r (Região de 20%) 
para elétrons de 19,7 MeV. 
Quando 
perturbação 
é feita a correção para os efeitos de 
e razão de poder de 
deslocamentos radiais encontram-a~ entre 
d = (0,65 + 0,16).r e, 
d = (0,52.+ 0,16).r 
para elétrons de 16,8 MeV, e 
d (O , 80 + O , 1 6 ) • r e , 
d "" (O, 4 7 + O, 1,6) • r 
para elétrons de 19,7 MeV. 
Foram feitas medidas com feixes de 
freamento, os 
(Re_gião de 80%) 
(Região de 20%) 
(Região de 80%) 
(Região de 20%) 
elétrons com 
energias nominais de 6 MeV. Entretanto, os resultados 
não puderam Ser interpretados uma vez que as dimensões 
das • c amaras utilizadas dificultam seu uso em baixas 
energias. Nestas; são recomendadas • c amaras de placas 
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PROFUNUIDAD!:: EM ÁGUA (G.cm·2) 
Figura III-1: Curvas de ionização relativa na 
profundidade com • c amaras de ionização cilÍndricas de 
diferentes raios e curva de extrapolação para uma câmara 
de raio zero em um simulador irradiado com f-eixes de 
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PROFUNOIOAO::: EM AGUA (G, cm·Z) 
Figura III-2: Curvas de ionização relativa na 
profundidade com câmaras de ionização cillndricas de 
diferentes raios e curva de extrapolação para uma câmara 
de raio zero em um simulador irradiado com feixes de 
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PROFUNDIDADE EM AGUA { G.cm-2) 
Figura Curvas de ionização relativa na 
profundidade com câmaras de ionização cilÍndricas de 
diferentes raios e curva de extrapolação para uma câmara 
de raio zero em um simulador irradiado com feixes de 
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Figura III-4: Curvas 
profundidade com câmaras 







diferentes raios e curva de extrapolação para uma câmara 
de raio zero em um simulador irradiado com feixes de 
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Figura III-5: CurVas de dose relativa na profundidade 
• com c amaras de ionização cil1ndricas de diferentes 
raios, em um simulador irradiado com feixes de 
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Figura III-6: Curvas de dose relativa na profundidade 
com câma_ras de ionização cil!ndricaa de diferentes 
raios, em um simulador irradiado com feixes de elétrons 



















<O • - CÀMARA M 




Figura III-7: Curvas de dose 
com • c amaras ionização de 





raios, em um simulador irradiado com feixes de 
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Figura III-8: Curvas de dose relativa na profundidade 
com câmaras de ionização cilindricas de diferentes 
r ai os, em um simulador irradiado com feixes de elétrons 
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Figura III-9 Curva de deslocamento radial em função da ionização relativa e da dose 
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IV - MODELO TE6R!CO 
4.1 - Revisio Te&rica 
4.1.1 -Teoria do Espalhamento MÚltiplo 
• 
Uma partícula de carga ze atravessando um 
material de número atômico Z, ocasiona-lmente colidirá 
elasticamente com núcleos do material e sofrerá uma 
deflexão. Esta deflexão, chamada de espalhamento de 
Rutherford é causada pela interação entre a partícula 
incidente e o campo coulornbiano no núcleo. A figura 
IV-1 representa a trajetõria da partícula incidente 
(leve) colidindo com um núcleo (pesado). Observa-se 
que a trajetória da partícula é representada pela 
linha qe traço contínuo e as linhas pontilhadas são 
aasíntotas à hipérbole e definem o ângulo de desvio. 
O ângulo de espalhamento de Rutherford de uma 
partícula de carga ze com velocidade v e m~mento p, 
sujeito a um campo de força coulombiana, é dado por: 
e 2.z.Ze2 
2.tg-. --- ( 4. 1 ) 
2 p. v. b 
onde~ é o parâmetro de impacto, que representa a 
distância mÍnima em que o elétron se aproxima ria do 
núcleo se não houvesse força alguma entre eles e 8 e 
o ângulo de espalhamento, que é o ângulo entre a 
direção assintótica de aproximação da 
incidente e a direção assintótica da 
defletida (fig. IV-1). 




















A figura IV-2 ·é a representação esquemática da 
equação (4.2); enquanto b cresce, é evidente o rápido 
decréscimo de e , para um momento linear p, fixo. 
A aeção de choque de espalhamento diferencial do 
/dn (com dimensões de área por unidade de ângulo 
s6lido por átomo) é definida pela relação: 
1 975) 
do 
n.b.db.d$ = n.---.sen9.d$ 
dO 
(JACKSON, 
( 4 • 3 ) 
Onde n é o número de partículas incidentes sobre 
o átomo por unidade de área .por unidade de tempo. 
número 
o 
lado esquerdo da equação ( 4. 3) é o de 
part1culas por unidade de tempo incidentes entre $ 
e ( $ + dif>) e com parâmetro de impacto entre b e (b 
+ db). o lado direito é o número de partículas 
espalhadas por unidade de tempo e que emergem na 
direção ( 9,$) no elemerito de ângulo sólido dr.!"' senS 
.de.d~ A equação (4.3) exprime a conservação do 
número de partículas pois b e e estão funcionalmente 
relacionados. A seção diferencial de eSpalhamento 
clássica pode então ser descrita como 
da b db ( 4. 4) -
dO sena de 
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Figura IV-2 : Rela~ão entre o ângulo de espalhamento 
(e) e o ~ar~metro de impacto (b). 
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O sinal do mÓdulo é introduzido devido ao fato de 
que db e de possam ter sinais opostos, a partir da 
relação entre b e e dada equação (4.2) e 
utilizando-se a aproximação para pequenos ângulos, a 
seção de espalhamento nuclear de Rutherford, por 
átomo -ser a 
da 2.z.ze2 1 
• ( ) 2. 
dn p.v 
A figura IV-3 representa a· seção 
espalhamento. 
(4.5) 
de choque de 
A deflexãO que uma partícula sofre ao atravessar 
um material de espessura finita pode ser causada por 
uma colisão simples ou por muitas colisões 
sucessivas. As deflexões com grandes ângulos de 
espalhamento são mais . - . provave:ts de ocorrerem em 
colisões simples, enquanto que as pequenas deflexões 
geralmente são as mais frequentes. Nesta 
circunstincia pode-se dividir ·O domlnid das deflex6~s 
angulares em duas regiões. Uma 





espalhamentos simples e outra de ângulos pequenos que 
compreende os.espalhamentos múltiplos. A distribuição 
completa dos ângulos pode ser aproximada mediante a 
análise separada de ambas as regiÕes. A região 
intermediária, chamada de região de espalhamento 
plural, possibilita a transição suave dos ângulos 
pequenos para 'os grandes (iigura IV-5). 
O interesse particular resume-se ao estudo da 
teoria do espalhamento múltiplo, li mi tando;..nos a 
pequenas deflexões causadas por muitas colis6es. Na 
região, de espalhamento m&ltiplo occorr~, uma grande 




Figura IV-3 Seção de choque de espalhamento 
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simetricamente em torno da direção de incidência. O 
ângulo médio quadrático para um espalhamento é dado 










Em cada colisão as. deflex~es angulares obedecem i 
fórmula de Rutherford (equação 4.5). Uma vez que as 
colis5es ·sucessivas são eventos independentes, o 
teorema do limite central, da estatística (KENDALL E 
STUART, 1 977) • pode ser usado para mostrar que para 
um grande número n ~estas colis~es a distribuição 
angular ' ser a aproximadamente gaussiana em torno da 
direção de incidência, e o •ângulo médio 
será dado por: 
< G2 > = n.< e2 > 
quadrático 
(4.7) 
Muitas vezes torna-"'e .conveniente usar o ângulo 
de espalhamento projetado. A figura IV-4 mostra o 
ângulo de espalhamento projetado _L, que a 
projeção do ângulo de espalhamento ~ sobre o plano 




Exprime-se o ângulo ~ como sendo 
ângulo projetado relativo. 
e• 
~~--
' < e2 > 
( 4 • 8 ) 




A figura IV-5 representa as distribuiç5es. do 
ângulo projetado nos espalhamentos múltiplos e 
simples. A curva tracejada (ângulos a '\r 2- 3 ) 
representa a região de espalhamento plural, indicando 
a transição suave da região de espalhamento mÚltiplo 
para a região de espalhamento simples. 
Teoria de Espalhamento de Fermi-Eygea 
Considera-se um elétron viajando com velocidade v 
e momento ..E• incidindo em um material contendo N 
átomos por unidade de volume, onde cada átomo tem 
número atômico z . O elétron, após atravessar certa 
espessura Z do material, será multiespalhado através 
do ângulo ~. projetado no plano x-z, apresentando 
uma distribuição para o de 
forma gaussiana (JACKSON, 1975). 
1 
Q(~, Az) = - "exp(- ) 
I •·k(z) •llz k(z) .llz 
(4.10) 
onde k(z) é a perda de energia do elétron por 
unidade de comprimento. 
Supõe-se que um elétron, inicialmente desloca-se 
aproximadamente paralelo ao eixo de incidência ~· no 
material, fazendo com este eixo pequeno ângulo e de 
forma que a sua distância com o mesmo seja x. A 
projeção do movimento do elétron está representada no 
plano .!..:...!· Portanto, para este elétron e e x 
representam a deflexão angular e o deslocamento 
lateral, respectivamente. 
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Figura IV-4 : Representação do ângulo projetado, no 
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Figura IV-5 Distribuição do ângulo projetado nos 
espalhamentos múltiplos e simples. Na região do 
espalhamento plural 3), a curva tracejada 
indica a transição suave do espalhamento mÚltiplo a 
angulos pequenos (forma aproximadamente gaussiana) 
para o espalhamento sob ângulos grandes (JACKSON, 
I 975) • 
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P(x, 6 ;z)"ll6'l>X é a probabilidade do elétron estar 
localiz-ado entre x e ,x,_~•---"l>_,x e ter a sua direção 
projetada entre! e a + 69, na profundidade z. 
Considera-se, então, o elétron fazendo um ângulo 
e e com deslocamento lateral x na profundidade z 
+ " z assumindo que para um Az muito pequeno, o 
elétron percorre um caminho aproximadamente reta de 
z até z + 6z, sendo multiespalhado de u_m ângulo tfl ao 
atingir a profundidade z + Dessa forma, na 
profundidade z o elétron teria direção ( e - cp) e 
deslocamento lateral x- C e - o ) o o z (figura 
IV-6)o 
Portanto, a probabilidade de encontrar elétrons 
na profUndidade '"'---~+---"l>"'z, com deslocamento lateral x e 




~com deslocamento lateral x-( 9- tjl).óz e 
tjl) multiplic·ada pela probabilidade q-ue 
ele teria de sofrer 
, l!.z) com ângulo _$_ 
espalhamento 
Integrando-se 




P(x,e;z+ oz) = [~P(x- (e- o)ol>z,e- $;z)oQ($,6z)od$ (4o11) 















z Z • AZ 
Figura IV-6 : Uma posa{vel localizaçio do Blitron com 
deflexão angular ( e ) e deslocamento lateral x, 
quando este atingir a profundidade (z + Az). 
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Expande-se P(x-( 8- ~) •I:J.Z, 8- <P ;z) em série de 
Taylor de ( 8 - <P ) e despreza-se os termos maiores que 
segunda ordem em Óz: 
P(x- (8- <fl).llz,e- <jl;z) = P(x,e;z) -
aP(x,e;z) 
- (e - ~) .oz. (4.13) 
ax 
CIP(x,6;z) ifl2 a2P(x,a;z) 
- ~ . ----+-. 
a e 2 ae 2 
Usando (4.12), (4.11) t9rna-se: 
dP{x,e;z) 




+ -- .ó.z 
4 ae 2 
Expandindo-se o lado esquerdo da equação (4.14) 
até a primeira ordem em ~. chega-se à equação 
diferencial para a função distribuição P(x, 9 ;z) 
(ROSSI E GREISEN, 1941 e JETTE e Col., 1983): 
ar ar 1 a2p 
--=-8 +--.k(z). 
(4.15) 
az ax 4 ae 2 
• 
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A solução da equação (4.15) foi 
inicialmente, para um k( z) constante, 
obtida, 
por Fermi 
perda de (ROSSI e GREISEN, 1941), supondo que • 
energia das particulas devido a colisões ionizantes 
seria desprezível. Posteriormente, • 









Jette & Cal. 
Ao.A2 - A1 2 
• 
( 1 983) utilizando 
) 
equação foi 
e não negativo 
(4.16) 
(4.17) 
• Teoria de 
Espalhamento MÚltiplo "de Fermi-Eyges para elétr0ns, 
desenvolveram um formalismo para aplicá-la em 
dosimetria de elétrons terapêuticos, levando-se em 
conta que k(z) para elétrons varia fortemente com a 
profundidade z • Por exemplo, na água a energia do 
elétron cai rapidamente, na ordem de 2 MeV/cm. 
Na determinação da distribuição de dose absorvida 
resultante da distribuição dos elétrona incidentes, 
define- se • densidade de probabilidade de 
localização PL(x,z) como: 
(4.18) 
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-numero de elétrons que podem ser 
localizados entr'e x e x + ll x na profundidade z • 
independente da direção que eles tenham com o eixo z, 
sendo que P(x, 8;z) ~a solu~~o da equação de Fermi 
obtida por Eyges (1948) (equação (4.16)). 
Num es.tudo mais realístico da distribuição de 
dose absorvida (o cálculo de P (x,z)), assume-se para 
·L 
os cálculos dos momentos An(z) (eq. (4.17)), que a 
energia média do elétron incidente (equação (2.19)) 
decresce linearmente com a profundidade z de um 
material absorvedor (HARDER, 1965): 
onde Eo é a energia dos elétrons 
superfície do meio 
(4.19) 
incidente na 
Rp é o alcance prático dos elétrons 
m0 .c2 é a energia de repouso do elétron. 
Assumindo uma perda 
k(z) apresenta-se como:-. 
linear de energia (4.19), 




( 4. 20) 
onde para um meio composto de N átomos por 
unidade de volume e cada 
atômico Z ( JETTE, 1 983) 




( N .. Z •• (Z. , , , 
element-:J i com número 
-lj3 
+ l).ln(204.Z. l] , (4.21) 
• 
No caso especÍfico da água k =47,4_ cm 1 • o 
74. 
Portanto, levando-se em conta estas correções 
pode-se integrar a equaçio .(4.17) ·e chegar is 







2.R k z' z' 
p o 
=-- + 
E' 64 ·[E'.(E' -2.z') (E'+ l).(E'+ 1 - 2 • Z I) 
ln(l 
2 o Z I 
--) 
E' 
+ ln (1 -
2.z' )] 
E'+ 1 (4.22) 
2.z' 2.R 2 =(--p) 
k [ 2.z' o • --.---- --- + (2.E'- 1- 4.z'). 
E' 64 E' E'+ 1 
2.z' 
.ln(l --- ) - (2.E'+ 3·- 4.z').ln(l-. ) 
. 2.z' r4.23) 
= ( 
E' E'+ 1 
• 
2.R k 2.(2.E'+ 1) 
. [-p )3 o z' 2 + 6.z'-. . E' 64 E'.(E'+ 1) 
2.z' 
-(E' -2.z'}.(E'- 1- 2.z').lh(l---) + 
E' 
2.z' 
+(E'+ 1- 2.z').(E 1 + 2- 2.z').ln0---












Num formalismo tridimensional, ~ 
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(4.25) 
( 4 o 26) 
e iflz são as 
projeções do ângulo de espalhamento ~ nos planos x-z 
e t!• respectivamente, e t_~é o ângulo azimutal do 
elétron em relação ao núcleo alvo. Admitindo-se que o 
processo de espalhamento múltiplo nos planos x-z e no 
plano, ~· são independentes, a funçio distribuição 
tridimensional pode ser dada como o produto de 
funções bidimensionais dadas pelas soluções 
duas 
das 
equações de Eyges (JETTE, 1983): 
P(x,e ;y,e ;z) = P(x,e ;z).P(y,e ;z) 
X y X y 
( 4 o 27 ) 
e, analogamente a expressão (~.18) 
PL(x,y,z) 
J 
:a ·J :(x,a ;y,a ;z) .da 
X X y Y 
_... -o:> 
(4.28) 
Assume-se que, inicialmente, o elétron incidente 
• 
76 
não se desloca exatamente paralelo ao eixo de 
incidência ~· mas ligeiramente inclinado a este, de 
forma a fazer com ele ângulos projetados pequenos ~ 
e ~ Se o sistema de eixos coordenados for girado 
primeiramente no sentido horário sobre o eixo L e 
depois no sentido anti-horário sobre o novo eixo x o 
elétron, então se deslocaria ao longo do novo eixo ~· 
de forma que a funçio distribuição pode ser escrita 
como: 
P(x' ,a ',z') .P(y' ,e ';"'-') 
X y (4.29) 
onde os elementos com linha se referem ao novo 
sistema de coordenadas. 
sistema,de coordenadas e 
original é=· 
x' = X <I> • z 
X 
y' = y - <I> • z 
y 
z' = z 
a• = a - <l>x X X 
a• = a - <l>y y y 
Dessa forma, para 
localizado na origem e 
A relação entre este novo 
o sistema de coordenadas 
• 
(4-30) 
um elétron il'licialmente 
deslocando-sé com pequenos 
ângulos projetados <jlx e~. a r'unçã.o distribuição p 
é· igual a P
0 
, onde 
P (x,e ;y,e ;z;$ ,$ ) = 
O X y X y P(x- <1> .z;e -• ·z)• X X '+'y• (4.31) 
.P(y - $ .z,e - $ ;z) 
y y y 
A equação acima -e valida para todo x e y. 
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Considerando-se, uma distribuição inicial 
arbitrária de elétrons localizados no plano z==O, 
encontra-se a densidade de probabili~ade para os 
elétrons nas diferentes posições iniciais x e y 
( ' ' -:z: ,y, na o se referem ao novo sistema de coordenadas) 
integrando- se a expressão acima, par a isso 
substitui-se X por x- x e y por y-y Define-se a 
função peso a ( x' • ~X ;y .y ) que limita a região 
onde existe feixe de elétrons e assegura a sua 
verticalidade. Então a densidade de probabilidade 
par a z > O e 
P(x~e ;y,e ;z) = x y - x'- ~ .z,e - ~ ,z). X X X 
(4.32) 
I :y'. I: .. o(x',.p ;y',<P ).P(y- y'- <P· .z,O - <P ;z)· y X y y y y -"" -co • 
A equação (4.32) simplifica-se, se a função 
for separável: 
peso 
=o. (x',of! ).a (y',41) 
X X y y ( 4 o 33) 
Funções peso separáveis ocorrem naturalmente com 
feixes retangularea. Para~ separável, p pode ser 
esc ri to como o produto de duas funções 
bidimensionais. 
P(x,e ;y,e ;z) = P (x,e ;z).P (y,e ;z) 
X y X X y y (4.34) 
Nu.in caso real de dosimetria de elétrons 
terapêuticos, os feixes de elétrons são produzidos 
78 
por aceleradores lineares e colimados em campos 
retangulares. Assume-se, então, um feixe retangular 
com um grande número de elétrons incidindo 
verticalmente e -uniformemente em um retângulo 
definido por ] x J < a e Jy]!,b• Para que essas 
considerações sejam levadas em conta, a função peso ~ 
é da forma: 
M 
a(x' • ·y' • ) • ---''*'x' ''t'y H(a- x').H(a+ x').H~ ). X 4.a.b 
.H(b- y').H(b+ y'). (ó ) 
. y 
Sendo H a função degrau unitária, dada por: 
1, F; ~o 
• 
H(l;) • 
o, F; < o 
e 15 (x), a função delta de Dirac dada por: 
- x ).f(x') z f(x) 
o o 
Dessa forma a equação· (4.32) torna-se 




Jadx'. J:~ .ó(o ),P(x-x'-o .z,e -o ;z) X X X X y -a -co P(x,e ;y,e ;z) = ---x y 4.a.b 
• Jb dy' J :~ ·Ho )·P(y- y'- ~ .z,e - ~ ;z) 















A densidade de probabilidade de localização 
(equacão (4.28)) fica então: 
M 
PL (x,y,z) = ---
4.a.b 
J 





PL (x,y,z) = ---
4.a.b 7r 2 •(Ao.Az-AI 2) 
.[.dx'.e 
J-a 
Az•8 2 - 2.Al· (x- x'}.. 8 
X X 
r :y .. e 
J-b 
Ao· (y- y')z 
Ao•Az- Al2 
r= A2 ·e 2.-2.A1.(y-y').e 
j_~ey.e A0·A2 - A12 




-a•ç:2± S·E;: =h. e 4·· d~·e 
00 






a t- x' )2Jb /- y' )2 
( ) - __ M___ ' IÃ2 • /A-2 (4.43) PL x,y,z "' • dx •e • dy •e 
n•A2 • (4.a.b) -a -b 
Define-se a função de Erro como: 
2 
(4.44) Erf(O ·--ln 
x-a 
PL (x,y,z) 
M . . ·( 
A22 ·11" 2·(4.a.b) I 
IA,?-
-n2 
dn·e ) . 
x+ a ---




. ( -n2 ) dn·e 
-~ 
IA; 
A densidade de probabilidade de lo~alização ~ 
:x,y,z t~idimensional, _fica entio: 
PL(x,y,x) = __ M_·_ ·[Erf( _•_•_x) + Erf( _•_-_x_ 
16.a.b IA2 (z) IA2 (z) 
( 4. 46) 
• rErf ( _b_+_Y_ ) + Erf ( _h_::...:: )1 
L IA2 (z) 14-~(z) 
No nosso caso estaremos considerando campos 
·quadrados e devido ao fato de haver simetria ao longo 
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do eixo z (ver item 4.2.2), consideramos o nosso 
problema bidimensional, no plano x-z, tal que·, a 
densidade de probabilidade considerada será da 
seguinte forma: 
1 




4.2 - Formulação do Modelo 
4.2.1 -Introdução 
' Utilizando a Teoria do Espalhamento Múltiplo de 
Fermi-Eyges e o formalismo desenvolvido por Jette 
( 1 983) para um feixe retangular de elétrons 
terapêuticos, foi construÍdo um modelo teó ... ·ico para 
calcular o ponto efetivo de medida em câmaras de 
ionização cilÍndricas usadas em feixes de elétrons 
te rapêu ti coa, comparando-se estes resultados com 
aqueles obtidos experimentalmente, descritos no 
Capítulo III. 
O Modelo 
Considera- se uma câmara de ionização cilÍndrica 
colocada em um simulador de agua irradiado com um 
feixe de elétrons, representada por uma configuração 
geométrica semelhante ao arranjo experimental da 
figura II-10. 
A figura IV-8 representa uma câmara de ionização 
cil{ndrica com seu eixo de simetria coincidente com o 
• 
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eixo z.., e este perpendicular com a direção de 
incid~ncia· do feixe de elitrons tomada na direção· z. 
Nos nossos cálculos estamos considerando o problema 
como bidimensional (no 
simetria axial ao longo do 
plano ~), 
eixo z. da 
já que há 
• cama r a • As 
• c amaras são colocadas na profundidade D do simulador 
ao longo do eixo z. 
Neste modelo assume-se que o sinal produzido por 
um elétron dentro do volume de ar da cavida.de da 
câmara é proporcional à probabilidade de encontrá-lo 
e n t r e x e "x,__:+ _ __,d~x , na profundidade z e também 
proporcional ao comprimento, ~. por ele percorrido na 
direção do eixo ~· a partir do ponto onde ele foi 
produzido até a borda da cavidade da câmara (figura 
IV-9) . 
O comprimento L(x,z) é dado pela equação • 
( 4. 48) 
Seja ,!, a c o r da transversal à direção de 
incidência do feixe de elétrons no eixo ~· conforme 
a figura IV-10, cujo comprimento é dado por: 
(4.49) 
Utilizando-se PL (x,z) dado pela equação (4.47), 
seja P(z) a probabilidade de localizar os elétrons 






Figura IV-8 : Representação esquemática de uma câmara 
de ionização cilÍndrica colocada em um simulador 
irradiado com um feixe de elétrons, onde D é a 
distância entre a superfície de entrada do simulador 
e o centro geométrico O da cavidade da câmara e r é o 








FIGURA IV-9 Representação do comprimento L(x,z) 




P(z) = P1 (x,z).dx 
-w(z) 
( 4. 50 ) 
Portanto, a probabilidade de localizar os 
elétrons em uma seção transversal da câmara 













Vamos passar, então, a definir o ponto efetivo de 
medida como sendo:. 
J
D+ rJ w(z) 










( 4. 52) 
Observe que a equação acima é o va!Gr médio da 
coordenada z utilizada 
ponderada pela função 
transversal da • c amara. 
com distribuição . 
peso L(x,z), 





iiJ.terpretar <Z> corno sendo o valor médio de um centro 
efetivo de produção de sinal. 
Substituindo as equações 
(4.52), temos: 




Figura IV-10 : Representação esquemática_ da corda 
tranave~sal W(z) na cavidade da câmara. 
z 
• 
= { JD+ r [(z) 
dz. dx. 
D- r -w(z) 
·i Erf ( -~-+_x_:l 
' A2 (z) 
r r [~:). I dz. 
w(z) 
D-r 
(D - z) + 
a - x 
1 
+ Erf( -- } ' z )/ 
IA2 (z) 





a + X a- x 
I ) Erf ( ) + Erf( ) IA2 (z) IA2 (z) 
Portanto, o delocamento ~adiai,~. será igual a: 
d.,D-<z>=y•r (4.54) 
onde: 
Y será chamado de fator correção deslocamento 
r é o raio da cavidade do detector 
O fator correção deslocamento y relaciona-se 
com uma fração do raio r. Este fat.or e usado para 
profundidades entre 80% e 20% da variação em 
profundidade porque esta região apresenta 





vem que o ratar correção deslocamento é 
y = ~- <z>)/r, deverá ser comparado com o 
obtido experimentalmente. 
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Para-- calcular y foi necessário elaborar um 
programa para efetuar os cálculos . ' atreves de um 
computador. Na secção 6.3 do CapltUlo VI - Apêndices 
encontram-se a metodologia utilizada e o fluxograma 
do programa. Para o cálculo das integrais foi 
utilizado o método de integração numérica de Simpson 
para funções de uma variivei, conforme exposição no 
1.-tem 6.2.1, seção 6.2 do mesmo. capltulo. Como a 
estimativa de Y envolve o cálculo de integrais 
duplas, o referido método teve que 
que é mostrado no item 6.2.2. 
se r . adaptado, o 
Os resultados do cálculo do fator deslocamento 
p~r método computacional são apresentados nas tabelas 
IV-1, IV-2 e IV-3. o fator deslocamento radial é 
em função da energia média do feixe 
• 
apresentado 
incidente, do raio da cavidade da c amara e da 
• 
profundida_de no simulador. 
A tabela IV-1 apresenta o fator deslocamento para 
a câmara M(PTW) de raio interno igual_ a 1,7-5mm em 
função da energia média na superfície do 
simulador e da profunlidade da câmara no simulador, 
n. 
A tabela IV-2 apresenta o fator deslocamento para 
a câmara Baldwin-Farmer de raio interno igual a 
3,125mm em função da energia média Eo na superfície 
do simulador e da p~ofundidade da • camara no 
simulador, D. 
A tabela IV-3 apresenta o fator deslocamento para 
a câmara T(PTW) de raio interno igual a 4,5mm em 
funçio da energia midia E0 na superfície do simulador 
e da profundidade da câmara no simulador~ D. 
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4.2.3 - Discussão dos Resultados 
• 
Observa-se nas três tabelas apresentadas que o 
ratar deslocamento para cada feixe de elétrons de 
energia média E o na superf1cie do simulador, 
permanece constante com o aumento da profundidade D. 
Observa-se também 
aumento 
que. o ratar 
da energia 
deslocamento 
média Eo na diminue com 
superf!cie 
o 
do simulador, mas apresentando uma 
variação com o raio da câmara. 
Os valores assumidos pel~ ratar deslocamento 
podem ser'apresentados através do deslocamento radial 
para as diferentes câmaras em função da energia 
média E0 na 
forma: 
superfÍcie do simulador, 
Para a câmara M(PTW) 
Elétrons de 8,9 MeV e 12,6 MeV 
d=0,31.r 
·Elétrons de 16,8 MeV e 19,7 MeV 
d = 0,30 • r 
Para a câmara Baldwin-Farmer 
El~tron~ de 8,9 MeV 
d=0,33.r 
Elétrons de 12,6 MeV 
d=0,32.r 
Elétrons de 16,8 MeV e 19,7 MeV 
d=0,31 r 
Para a câmara T(PTW) 
El~trona de 8,9 MeV 
d = 0,34 • r 
E~~trona de 12,6 MeV 
d z 0,33 • r 
da seguinte 
• 
Elétrons de 16,8 MeV e 19,7 MeV 
d "' 0,32 • r 
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Para estudar a dependência do fator deslocamento 
com o raio da • camara os valores do deslocamento 
radial em função do raio da câmara foram ajustados à 
uma curva da forma 
d 
onde: 
• Y· r 
~ seri o fator deslocament~ 
r é o raio da câ~ara 
a é o parâmetro de ajuste 
O ajuste feito desta forma apresenta um 
coeficiente de correlação entre os valores Y e a 
variando entre 0,99992 e 0,99997. Os valores para o 
deslocamento radial podem, então, ser apresentados em 
função da energia média ) na superfície do 
simul'ador como: 
Para -elétrons de 8' 9: Me V 
d • 0,359 1 'o 84 . r 




Para elétrons de 1 6. 8 Me V 
d = 0,330 1,049 . r 
Para elétrons de 1 9' 7 Me V 
d 0,325 
1 042 
= r ' 
A partir da análise da dependência de ~ com Eo 
pode-se obter uma relação funcional entre~ e E 0 
através de um ajuste 
e:z:preaea por: 
a - 1,20648.E - 0,0~952 
o 
do tipo m1nimos quadrados, 
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O coeficiente de correlação entre~ e Eo é, neste 
caso, R2 "' 0.99238. O dealo·camento .radial obtido 
teoricamente é dado por: 
_0,04952 






Fator Correção Deslocamento Calculado 
Câmara M(PTW) 
% Ionização 8,9 (MeV) 12,6 (Mev) 16,8 (MeV) 19,7 (Mev) 
• 
80 o. 311 0,307 0,303 0,302 
70 ~. 31 1 o, 306 o, 303 o, 302 
60 0,311 0,306 0,303 0,302 
50 o. 3 1 1 0,306 " 0,303 0,302 
40 o, 31 1 0,306 0,303 0,302 
30 0,311 o, 307 o, 304 0,302 
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TABELA IV-2 
Fator Correçio Deslocamentu Calculado 
Câmara Baldwin-Farmer 
% Ionização 8,9 (MeV) 12,6 (Mev) 16,8 (MeV) 19,7 (Mev) 
• 
80 0,325 0,316 o' 311 0,309 
10 0,325 0,316 o. 3 1 1 o, 308 
.60 0,324 0,316 o. 31 1 0,308 
50 0,324 o' 31 6" o, 31 1 0,308 
40 0,324 0,316 o' 311 0,309 
30 0,325 o' 31 6 o. 311 O, 309 
94 
TABF.LA IV-3 
Fator Correção Deslocamento Calculado 
Câmara T(PTW) 
% Ionização 8,9 (MeV) 12,6 (Mev) 16,8 (MeV) 19,7 (Mev) 
80 0,338 0,325 0,318 0,315 
70 0,337 0,325 0,318 o' 31 5 
60 0,337 0,325 0,318 0,315 
50 0,337 0,326 0,318 0,315 
. 40 0,337 0,326 0,318 0,315 
30 0,337 0,325 0,319 0,315 
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V - CONCLUSOES 
·A partir dos resultados experimentais obtidos para o 
Fator Correção Deslocamento em câmaras de ionização 
cillndricas, apresentados no Capítulo III,, foi calculado 
o Deslocamento Radial. A tabela V-1 apresenta estes 
resultados para as câmaras e as energias utilizadas. 
o Deslocamento Radial obtido Considerando 
experimentalmente 
as energias, fóram 
que 
não apresentou-se constante para todas 
considerados os valores máximos e 
mÍnimos acrescidos de suas respectivas barras de erros, 
conforme mostram as figuras III-9 a III-12. 
A observação da tabela V-1 mostra que o Deslocamento 
Radial para elétrons de 8,9 MeV ,permanece constante com o· 
aumento da profundidade, enquanto que para elétrons de 
12,6 MeV ocorre um aumento do mesmo com 
prnfundidade. Ji para elitrons de 16,8 MeV e 
o aumento da 
1 9. 7 Me V o 
Deslocamento Radial diminue com o aumento da profundidade. 
Os resultados obtidos atravis da estimação do modelo 
teórico apresentam-se coerentes com os obtidos 
·experimental~ente para os elitrons de 8,9 MeV e 12,6 MeV. 
O mesmo não ocorre para os elitrons de· 16,8 MeV e 19,7 
Me V. 
As tabelas IV-1 a IV-3 mostram que o Deslocamento 
Radial obtido a partir do modelo, permanece constante com 
o aumento da profundidade e diminue com o aumento da 
energia inicial dos elétrons, sendo maior para as 
de raios maiores. 
câmaras 
Uma ~oss1vel explicação para esta diverg~ncia entre os 
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resultados experimentais e teóricos, é a de que o peso 
adotado no modelo leva em conta, 
caracteristicas geométricas da 
fantoma. 
basicamente, 
câmara e sua 







construção de um modelo cujo peso levasse em conta tanto 
as caracteristicas geométricas das "cimaras como 
energia, de forma explícita. 
• 
também a 
DESLOCAMENTO RADIAL (d) EM FUNÇXO DA ENERGIA M~DIA INICIAL 
Energia Midia Inicial (i 0 ) - MeV 
8,9 
CÂMARA M(PTW) 
d (C/PERTURBAÇIO). 0,058 
experimental 





d (C/PERTURBAÇIO) 0,103, 
experimental --





d (C/PERTURBAÇIO) 0,149 
experimental 





1 2. 6 t 6. 8 19,7 
(BD%) (20%) (80%) (20%) (Bo%) (20%) 
0,067- 0,086 0,117 - 0,095 0,149 - 0,095 
0,051 . 0,077. 0,114 - 0,091 0,140 - 0,082 
0,053 0,053 0,053 
0,119- 0,153 0,209- 0,169 0,266- 0,169 
o. 091 0,138 0,203- 0,163 0,250- 0,147 
o. 099 0,097 0,097 
0,171 - 0,221 0,302- 0,243 0,383- 0,243 
0,1;1 - 0,198 0,293- 0,234 0,360- 0,212 
0,146 0,143 0,142 




VI - APeNDICES 
6.1 - Método de Cálculo dos Erros 
• 
A figura 6.1 apresenta a forma das curvas de 
ionização relativa em função da profun~idade, obtidas 
experimentalmente com três câmaras de raios diferentes, 
em feixes de elétrons com energia média inicial E. 
Observa-se nesta figura, que as curvas apresentam um 
deslocamento na direção da profundidade, que aumenta com 





Figura VI -1 
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Para o cálculo do fator de deslocamento, Y 
procedeu-se da seguinte maneira: Em cada percentual de 
ionização fixo tomou-se o deslocamento X. 
1 
correspondente a cada câmara e o raio ri da câmara. A 
esses pontos foi feito um ajuste do tipo x = 
pelo método dos mínimos quadrados. 
Onde Y ê o fator deslocamento 
B ê o valor de X quando r ~ O 
X é o deslocamento radial. 
Y •r + B, 
O erro associado ao cãlculo ·de y, o*, pode ser dado por: 
. / ~ 
i 
ay 
I(-) 2 •o 2 ax. x. 
1 1 
ay 
+• (--) 2 o o 2 dr. r..._ 
1 1 
Onde o é o erro associado ao posicionamento da 
X· 
• 1 camara dentro do simulador, e será condiderado como 
sendo igual a 0,5 mm 
a r. -e o erro associado na medida do raio da 
1 
câmara, e será igual a 0,05 rnm 
Portanto, o erro associado 
deslocamento será igual a 0,16. 
ao cálculo do fato r 
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6.2 - Método de Integração 
6.2.1 - Método de Simpson p~ra Funcões de uma Variável 
O método de Simpson tenta simplificar a função a 
ser integrada, aproximando-a por uma série de 
segmentos parabÓlicos. 
Seja f( x) a função a ser integrada entre os 
limites a e ~. como mostra a figura VI-2. 
Subdivide-se o intervalo de integração a~ x ~ b, 
em um nimero par de subintervalos, n, de largura 
h=(b-a)/n, com pontos extremos a= x 0 ,xp····•xn-l'x n 
- b. 
Nos dois prim~iros intervalos aproxima-se a curva 
f(x) pela parábola da forma (Ax 2+ Bx +C), que passa 
• 
pelos pontos C 0 ,C 1 e C 2 daquela curva. Nos dois 
intervalos seguintes aproxima-se a curva f( X) para 
uma parábola que passa por C 2 ,C 3 e C 4 , e assim por 
diante. Procedendo desta maneira, obtem-se uma curva 
que consiste de n arc~s de parábola, e a área sob 
" esta curva é a aproximação da área sob a curva f( X) 
entre a e b. Pode-se provar que a fÓrmula de 
integraç~o obtida ê: 
h 
--·lf(x Y+ 4.f(xl) + 2.f(xz) + 
3 o 
( 6 • 1 ) 
onde: 
(b - a) 
h - ( 6 • 2 ) 
n 
1 o 1 
A precisão do· método depende do número de 
intervalos considerados. O erro de aproximação, Eo , 




M é o valor máximo da quarta derivada da função 
f(x) no intervalo de integração. 
y 
I • I 
I I 
I I 
I I I I I I 





\ I \ I C4 
\ / lc31 
\ c2 
I I I 
cl r lco I I 
I I I I 
I I I 
xo X i x2 X3 x4 X 
Figura VI-2 : Método de Simpson 
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6.2.2 - Método se Simpson para Funções de Duas Variáveis 
J




+f +f )+ 
n,o + n,m 
xo Yo 
Onde: 
+2•(f 2+f .4+ ••• +f -tf 2+f 4+ o, o, · o,m-L n, n, 
• • • + 
+f +f2 +f +f4 +f4 + ••• n,m-2 ,o 2,n ,o ,n + f 2 + n- , o 
+ f 2 ) + 4 • ('f 1 + f + ••• + f + f + f 3 + n- ,n o, o,3 o,m-1 n,l n, 
+ ••• +f 1+f +f +f +f + ••• +f + n,m- l,o l,m 3,o J,m n-l,n 
+ ••• + o o • + f 4, m-t 
+ ••• + fn-2 2 + ••• 
• 
+f 2 2)+8•(f 2+f1,4+ .•• + n- ,m- 1, 
• 
+ f +f +f l,m-2 1,2 3,4 + ••• + f J,m-2 + ••• + 
f + 
n-l,m-2 
+ .•• + f 
2 ,m-1 
+ •• o + f 2 1+fn-2,3 + 





+ ••• + fl,m-1 + 
f. . = f(x.,y.) 




6.3 - Metodologia de Cálculo do Deslocamento Radial (~) 
O cálculo do Fator Correção Deslocamento Radial,_y_, 
é feito a partir da expressão (4.53): 
< z> .. { 
J
D+ rJ w(z) 






D+ r Jw(z) 
{ .dz. dx. 
D-r 0 
a + x 
•I Erf( -- ) 
IA2 (z) 
a - " 
+ Erf( ll·zl I 
iA2 (z) 
a - x 




Para facilitar a construção do programa que 
calcula foi feita nesta expressão a seguinte 
transformação de variáveis: 
x = w(z). U 
( 6 • 5 ) 
z • d-r+ 2.r.V 
Portanto, a expressão torna-se: 





dU. (V- V2).(D- r+ 2.r.v) . 
• ((1- 2.V) + 1(1- 4.(v- v2).u2)). 
a + 2.r.u2.1v- v2 
·I Erf( ------) 
IA2 (V) 
a- 2.r.u2.1v- vz 
+ Erf <:--,-----~ 
IAz(V) 
1 1 
/tdV, tdU.(IV- vZ),(l- 2.V) + /1- 4.(V _ vZ),UZ). 
a+ 2.r.u2./v- v2 a- 2.r.u2.1v- v2 
>lt 
Erf( ) + Erf ( ) 
IA2 (V) IAz (V) 
que pode ser escrita como: 
.J:dV J:dU.ZZ3.Zl.(Z2 + lzsJ .F • 




J.du.zzJ.(zz + lzs).F 
onde: 
z1sD-r+2.r.V 
z2 = - 2.V 
z3 "' V - V2 
zz3 ·"' lz3 
z4'"' 4.z3.U 
z 5 •/1 - z4 
:z:x = 2.r.U.zz3 
a + xx 
x1 • 
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( 6. 6 ) 
(6.7) 
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a - XX 
%2 • 
IA2 
F1 • Erf( x1 ) 
F2 • Erf(x2) 
F • F1 + F2 
O cálculo das integrais duplas da expressão (6.7) 
foi programado utilizando-se o método de integração 
numérica de Simpson, conforme exposto no item 6.2. 
O fluxograma a seguir most·ra a 16gica do programa 
desenvolvido para o cálculo da expiessio (6.7). Este 
composto de uma. rotina principal através da qual e 
chamada a aubrotina SIMP2. Esta, por sua vez chama a 
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OU= I /(NU· I) 
.1 




NÃO I=NV SIM 
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SUMN ... SUMN. 
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I?I.JPJ.DEN 
• 

















PONTOS V E U 
! 
o - ' X---1. \'AZfZ) 
o • ' • x2-VA2\Z} 
r· ~ 








OENOMI NA DOR 
NUMERADOR 
-~ 
R E T U'R N 















Figura VI~6: Fluxograma da Subrotina ERF 
• 
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1 1 o 
• 
6.4 - Função Erro 
A Função Erro definida como: 
2 Jx Erf(x) = --. e-n 2.dn 
lrr 0 
a qual aparece em PL (x,z) (equaçãp (4.47)) foi calculada 
através da relação (ABRAMOWITZ & SEGUN, 1972): 









E(x) é o erro de aproximação tal que 
< 3 X 10-7 -
• 1 1 1 
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